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Ndavod na pouzivanie

Vpichova teplotna sonda
127-160
Termoclanok typ "T"

Tato teplotnd sonda s priemerom 3,3 mm a dizkou 130 sltZi na meranie teploty (do +250°C) tekutych,
kasovitych a polotuhych latok. Teplotna sonda ma univerzdlne pouzitie. Sonda nie je uréend na meranie
teploty vzduchu a mrazenych vyrobkov.

Pri merani je potrebné zasundt sondu do meraného média minimélne do hibky 10 mm od hrotu.

Optimalna hibka ponorenia sondy je 10 az 30 mm od hrotu. Sonda nie je vodotesnd, preto dajte pozor,
aby ste pri merani napriklad teploty vody v bazéne neponorili do vody celt sondu aj s rukovatou, mohlo
by dojst ku vnutornému zaliatiu sondy a k naslednému jej poskodeniu. Sondu do polotuhych latok

(maso, syry, ...) zasuvajte pomaly a plynule a nie formou vrazenia.

Aj ked' je sonda z nehrdzavejticej ocele pri merani teploty potravin je treba sondu pred a po merani
vydezinfikovat utretim do hygienickej antibakterialnej utierky (objednavacie ¢islo 836-020, 836-050,
836-062).

Pozor: kedykolvek budete sondu pripdjat/odpdjat ku/od pristroja je potrebné mat pristroj vypnuty
(tlacidlo ON/OFF).
Dakujeme za pozornost.
ECOMED, Vas spolahlivy partner !
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