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Obsluha prístroja  
Pripojte sondu k prístroju prostredníctvom konektora na hornej stene prístroja. 
Prístroj zapnite stlačením tlačidla ON/OFF a špičku sondy ponorte do média, 
ktorého teplotu potrebujete merať. Nameraný údaj sa môže na displeji stabilizovať 
niekoľko sekúnd. Závisí to na povahe a okolnostiach merania, ako aj citlivosti 
sondy (k prístrojom s odpojiteľnou sondou možno pripájať širokú škálu sond firmy 
ETI, poznámka prekladateľa). 
 
Funkcia HOLD 
Stlačením tlačidla HOLD sa meranie teploty preruší a na displeji sa zafixuje posledne nameraná hodnota. Opätovným 
stlačením tlačidla bude meranie pokračovať. 
 
AUTO-OFF (Automatické vypínanie) 
Prístroj sa vypína automaticky po 10 minútach. Ak chcete/potrebujete vyradiť túto funkciu, stlačte pri zapínaní 
teplomera súčasne tlačidlá ON/OFF a HOLD. Vypnutím prístroja sa toto vyradenie funkcie AUTO-OFF zruší. 
 
Hlásenie poruchy sondy (OPEN CIRCUIT/FAULTY PROBE) 
Ak dôjde k poruche (poškodeniu) sondy, na displeji sa objaví symbol „Err“. 
 
Sondy 
K prístroju je možné pripojiť sondy typu K. Sondy typu K majú zelenú farbu konektora. 
 
Výmena batérií 
Ak sa objaví na displeji symbol „LO BAT“, je to upozornenie, že batérie treba čoskoro vymeniť. V takom prípade je 
možné ešte pokračovať v meraní, no ak sa bude merať dlhšie, na displeji sa môže objaviť varovanie „flat bat“ (úplné 
opotrebovanie batérií) a prístroj sa potom ihneď vypne. 
Vymeňte tri články typu AAA umiestnené pod krytom na zadnej časti prístroja. Uvoľnite skrutku krytu batériového 
priestoru, vymeňte batérie, nasaďte kryt batérií a s citom dotiahnite skrutku. 
 
Upozornenie: Rozpúšťadlá (organické látky) môžu poškodiť púzdro a displej prístroja. Preto ich nepoužívajte na 
čistenie púzdra prístroja a ani displeja. 
 
ZÁRUKA  
Na tieto prístroje poskytuje výrobca záruku na materiálové a/alebo výrobné chyby po dobu 2 rokov. V prípade 
oprávneného požadovania záruky výrobca teplomer buď opraví, alebo vymení. Avšak záruka na sondy je len 6 
mesiacov. Táto záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie, ako aj na poškodenia spôsobené nesprávnym 
skladovaním a používaním, nevhodnou aplikáciou a poškodeniami spôsobenými živelnými pohromami. Detailnejšie 
podmienky záruky sú uvedené  na stránke výrobcu www.etiltd.com/terms. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v 
špecifikácii bez oznamovacej povinnosti .  

 Ďakujeme za pozornosť. 
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