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Navod na pouzitie

Stopky a casovace

3-kanalové stopky (Kat. cisla : 806-301)

Obsluha

Stlacte a podrZte sponu na opasok ¢asovaca a odstrante kryt batérie. Vlozte
batérie, nasadte kryt batérii. Zapnite casovac¢ posunutim prepinaca na zad-
nej strane pomocou prepinaca z polohy OFF do polohy 12/24 hod. Na ¢aso-
vaci sa zobrazi,,00 00” a potom je potrebné nastavit hodiny.
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Hodiny

HODINY - Stlacte a podrzte tlacidlo CLOCK/TIMER, kym nezaznie pipnutie
a na displeji neza¢ne blikat cas. Stlacenim alebo podrzanim tlac¢idla HR
zmenite hodiny. Pre nastavenie minut stlaCte a podrzte tlacidlo MIN, pre
nastavenie sekund stlacte a podrzte tlacidlo SEC. Stla¢enim tlacidla CLOCK/
TIMER spustite hodiny. Pomocou prepinaca na zadnej strane moézete nas-
tavit casovac na 12 alebo 24 hodin. Ked' je ¢asovac v rezime hodin, hodiny
sa zobrazuju v hornej ¢asti displeja. Stlacenim tlac¢idla START/STOP sa spusti
odpocitavanie na strednom a spodnom displeji, v strede na milisekundy.
Zobrazenie hodin/minut/sekind na spodnom displeji. Ak chcete tieto hod-
noty vymazat, stlacte tlacidlo CLEAR.

Prevadzka ¢asovaca

Stlacte tlacidlo CLOCK/TIMER tak, aby sa na displeji zobrazili vietky tri ¢asy. ,Stlacte a podrzte prislusné tlacidlo
TIMER (TIMER 1/2/3), kym nezaznie pipnutie a na displeji nezacne blikat ¢as. Stla¢enim alebo podrzanim tlacidla
HR zmenite hodiny. Opakujte rovnako pre minuty a sekundy. Stlacenim prislusného tlac¢idla TIMER (TIMER 1/2/3)
nastavite as. Opatovnym stlacenim spustite/zastavite odpocitavanie pre jednotlivé nastavené Casy. Po uplynuti
nastaveného ¢asu bude ¢asovac blikat a vydavat zvukovy alarm nepretrzite pocas jednej minuty. Casovac sa spusti
a bude pokracovat, pokial sa nevynuluje na odpocitavanie, a zaroven sa na displeji zobrazi TIME’S UP s. Stla¢enim
tlacidla START/STOP pozastavite cas a stlacenim tlacidla CLEAR sa displej nastavi na 0:00 00. Ak ste v reZime hodin
a bol nastaveny ¢as a prislusny ¢asovac odpocitava, potom TIMER 1 /2/3 bude blikat na hornom/strednom alebo
spodnom displeji. Stlacenim CLOCK/TIMER sa vratite k nastaveniu ¢asovaca. Vsetky tri casovace moZete nastavit
tak, aby sa spustili naraz, nastavenim pozadovaného ¢asu a stlacenim tlacidla START/STOP.

Funkcia COUNT UP (pocitanie smerom nahor)

Pre nastavenie rezimu ¢asovania smerom nahor stlacajte tlacidlo M, az kym sa na displeji nezobrazi‘COUNT-UP".
Stla¢enim tlacidla START / STOP spustite ¢asovanie a opdtovnym stlacenim tlac¢idla START / STOP pocitanie
pozastavite. Stlacenim tlacidla CLEAR vymazete vietky hodnoty.

Zaruka

Na casovac je zaruka platnd 12 mesiacov od dria ndkupu a vztahuje sa na mechanické vady z vyroby. Casovac
nema casti, ktoré by si vyzadovali udrzbu. Zaruka nebude uznand, ak bude ¢asovac¢ niest znaky neodborného ale-
bo hrubého zaobchadzania alebo nejakého zasahu.V pripade nefunkénosti zaslite ¢asovac predajcovi.
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